
Tonmetro Gamma Plus
modelo com srias deficincias

 Um modelo com srias falhas  Esse lixo chins dificilmente pode ser chamado de tonmetro. A
discrepncia com a presso real  de mais de 50 unidades. Bombeia 170-180 e mostra 210-230, os
resultados so completamente absurdos.  impossvel usar este dispositivo e tratar a hipertenso com
tais medies, pode ser fatal.


